
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ 
ÜNİVERSİTESİ 

  

 BAP PROJE MALZEMELERİ ALIM İHALESİ-2
  TEKNİK ŞARTNAMESİ

  



1.AMAÇ 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulan ihtiyaç kalemlerinden biri 

olan  BAP PROJE MALZEMELERİ ALIM-2  işinin temini amacıyla bu teknik şartname 

hazırlanmıştır.

2-İŞİN KONUSU

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2025-2026 dönemi BAP proje malzemeleri alım işidir.

3.İŞİN KAPSAMI

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2025-2026 dönemi 5 adet BAP proje malzemeleri için 

cihaz, kimyasal malzeme ve sarf malzeme alım işidir. 

4-İHALE 

 İhale Yılı:   2026

 İhale Adı:   BAP Proje Malzemeleri Alım İhalesi-2

 İhale No:   2026/9

5.TANIMLAR 

 İdare:   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 Yüklenici:   İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi
 Taraflar:   İdare ve Yüklenici Firma

6.İŞVEREN VE İŞİN YAPILACAĞI YER

 Kurum:   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 Adres:   Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT
 İşin Yapılacağı Adres:   Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / 

İZMİT

7.İLETİŞİM



 Telefon:   0262 999 80 85
               0850 450 28 28

 E-Mail:   info@kocaelisaglik.edu.tr
 Web:   www.kocaelisaglik.edu.tr

 Yetkili   Birim:   İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 Yetkili:   Erhan Emiroğlu / İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı
 E-Mail:   erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr

8.GENEL HÜKÜMLER
 Kocaeli  Sağlık  ve  Teknoloji  Üniversitesi  ‘İdare’,  teklifi  hazırlayacak  firma  ise 

‘Yüklenici’ kısa adlarıyla anılmıştır.

 Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, 

net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir. 

 Yüklenici,  “Genel  Hükümler”  ve  “Teknik  Özellikler”  başlıkları  altındaki  şartname 

maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken 

“okunmuş,  anlaşılmış,  kabul  edilmiştir”  ifadelerini  kullanacak;  açıklama  gerektiren 

hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.

 Mal alım işlerinde teklif edilen malzemeler, “Teknik Şartname” başlığı altında belirtilen 

“asgari” özelliklere sahip olarak, Yüklenici tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra 

İdare’ye tutanak karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir.

 Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da 

yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış 

hiçbir parçası olmayacaktır. İstenilenin dışında veya kusurlu bir malzeme olduğunda en 

geç  2  iş  günü  içerisinde  sıfır  hiç  kullanılmamış  malzeme  ile  değiştirilecektir. 

Değiştirilmediği durumlarda gelen ürün için ödeme yapılmayacaktır.

 Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan malzemelerin ve aksesuarlarının tüm 

sorumluluğu Yüklenici’ye aittir. Yüklenici ilgili malzemelerin ve aksesuarlarının arızalı 

parçalarını tamir etmeksizin, arızalı malzeme ve aksesuarları yenileri ile (2) iki iş günü 

içinde değiştirmekle ve yenilerini İdare’ye teslim etmekle yükümlüdür.

 İdare tarafından ihtiyaç duyulan ve yüklenici firma tarafından getirilen malzemeler 2 yıl 

garantili olacak ve 5 yıl parça değişim ve teknik servis hizmeti sağlanacaktır.

 Şartnamelerde belirtilen tüm ürün ve aksesuarlar eksiksiz olarak sözleşme imzalandıktan 

en geç (7) yedi gün içerisinde, Yüklenici firma tarafından İdare’ye teslim edilecektir.

 Sözleşme imzalanmasından sonra Yüklenici’ye avans verilmeyecektir.
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 İstenilen işler/malzemeler teknik şartnamede belirtilen adet,kriter ve özelliklerle birebir 

aynı olmak zorundadır.

9.İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-CİHAZLAR

YÜKSEK PERFORMANSLI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 

 İşlemcisi en az 6. Nesil Core i7 olmalı, en az 2.6 GHz hızını desteklemelidir.

 Ram Belleği en az 16 GB DDR4 2133 MHz olmalıdır. 
 Ekran kartı harici en az 4 GB olmalı ve OpenGL 4.5 ve Microsoft DirectX 12 

esteklemelidir. 
 Ekran 15.6”, 4K Ultra HD özellikli ve 3840X2160 çözünürlükte olmalıdır. 
 İşletim sistemi Windows 10 olmalıdır. 
 Bilgisayarın Disk kapasitesi 1 TB HDD+256 GB SSD ya da 1 TB HDD + 512 GB 

SSD olmalıdır. 
 DVD sürücüye sahip olmalıdır. 
 Hd Web kamerası olmalıdır. 
 Bilgisayarda entegre olarak 10/100/1000 Base TX destekli, gigabit Ethernet arabirimi 

bulunmalıdır. 
 Bilgisayarın tümleşik çift band kablosuz ağ desteği bulunmalı, IEEE 802.11ac ya da 

IEEE 802.11 b/g/n standartlarından en az ikisi ile de uyumlu olmalıdır.
 Bilgisayar giriş çıkış birimleri olarak, 1 adet kulaklık, 1 adet mikrofon, 1 adet USB 3.1 

Type
 C, 3 adet USB 3.0, 1 adet RJ45 LAN, 1 adet HDMI, 1 adet display portu olmalıdır. 
 Bataryası 4 hücreli 3200 mAh olmalıdır.
 Alttan aydınlatmalı Türkçe Q klavyesi olmalıdır. 
 Bilgisayarın ağırlığı 3 Kg’dan az olmalıdır. 
 Bilgisayarda Kensington kilidi, BIOS şifreleme, HDD şifreleme özellikleri olmalıdır. 
 Bilgisayarda LED panellerinin mavi ışık düzeyini düşürme özelliği olmalıdır

AKSİYON KAMERASI 

8K 30fps / 5.7K 30fps 360° SafVideo Kaydı
Fotoğraf Çözünürlüğü: 72 MP 360° fotoğraf desteği

1 Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar 1

2
Insta360 X5 360° Aksiyon Kamerası Essentials Bundle + 128 GB MicroSD 
Hafıza Kartı

1

3 META Quest 3 512 GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü 1
4 HS14E 1
5 HS2 1
6 Bosch CL5000 L A++ 48000 BTU Inverter Salon Tipi Klima 2
7 Çoklu Venöz – İntravenöz & Kol Enjeksiyon Maketi 2
8 Dijital ses kayıt cihazı 1
9 Klima 2
10 Mini buz dolabı 1



Görüntü Sensörü: Çift 1/1.28" sensör
İşlemci: Üçlü yapay zeka (AI) çip sistemi
Diyafram: f/2.0
Ekran: 2.5 inç dayanıklı Gorilla Glass dokunmatik ekran
Stabilizasyon: FlowState Stabilizasyon ve Aktif HDR (60 fps'ye kadar)
Su Geçirmezlik: Kılıfsız 15 metreye (49 ft) kadar su geçirmez dayanıklı tasarım
Batarya Kapasitesi: Çıkarılabilir 2400 mAh batarya (5.7K30 modunda 135 dakikaya, 8K30 
modunda 88 dakikaya varan çalışma süresi) 

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ

Ürün Tipi: Kablosuz Sanal Gerçeklik (VR) Gözlüğü
Depolama Kapasitesi: 512 GB
İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2
RAM: 8 GB
Ekran: Çift LCD
Lens: Pancake Lens
Çözünürlük: 2064 × 2208 piksel (Her Göz)
Yenileme Hızı: 90 Hz / 120 Hz
Takip Sistemi: Inside-Out Tracking
El Takibi: Desteklenir
Kontrolcüler: Meta Touch Plus
Bağlantılar: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C
Ses: Dahili Stereo Hoparlör
Pil: Dahili Şarj Edilebilir Batarya
Ağırlık: Yaklaşık 515 g

HS14 E İNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSİYON EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ 

Giyilebilir Tasarım: Eğitim sırasında gerçekçi hasta etkileşimi ve pozisyonlandırma 
simülasyonu sağlamak amacıyla ön kola takılabilir.

Çok İşlevli Kullanım: İntravenöz enjeksiyon, sıvı/kan infüzyonu ve kan alma (flebotomi) 
işlemlerinin öğrenilmesi ve uygulanmasında kullanılır.

Tıp eğitimi sınıflarında ve klinik beceri laboratuvarlarında tekrarlanan uygulamalar için 
tasarlanmış, yeniden kullanılabilir ve değiştirilebilir cilt ve damar bileşenlerine sahiptir.

Taşınabilirlik: Saha eğitimleri ile hemşirelik ve tıp becerileri eğitimi için optimize edilmiş, 
kompakt ve hafif bir yapıya sahiptir.

HS2 ÇOK FONKSİYONLU IV EĞİTİM KOLU MODELİ 

Simüle edilmiş insan kolu; üst uzuv 180 derece döndürülebilir. Kol üzerinde, intravenöz 
enjeksiyon, kan transfüzyonu ve deltoid kasına intramüsküler enjeksiyon işlemleri için 
kullanılabilen sefalik ven ve bazilik ven gibi çeşitli ana venöz damar yapıları bulunur.

İğne batırıldığında belirgin bir boşluğa düşme hissi oluşur ve doğru giriş yapıldığında kan geri 
gelir.Hem damarlar hem de cilt değiştirilebilir.



INVERTER SALON TİPİ KLİMA 

Soğutma Kapasitesi: 48.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 55.000 BTU/h
Soğutma Verimliliği / SEER: A++ sınıfı / 6.1 (Sezonsal verimlilik)
Isıtma Verimliliği / SCOP: A+ sınıfı / 4.0 (Sezonsal verimlilik)
Soğutma Güç Tüketimi: 4.68 kW
Isıtma Güç Tüketimi: 4.47 kW
Klima Teknolojisi: Inverter
Soğutucu Akışkan Gaz Tipi:
İç Ünite Boyutları (G x Y x D): 600 x 1934 x 455 mm
İç Ünite Ağırlığı: 61.7 kg
Dış Ünite Boyutları (G x Y x D): 952 x 1333 x 415 mm
Dış Ünite Ağırlığı: 103.7 kg
Renk: Beyaz 
İç Ünite Ses Basıncı (Düşük / Yüksek): 46 dB / 51 dB (İç ünite ses gücü: 66 dB)
Dış Ünite Ses Basıncı / Gücü: 63 dB / 71 dB
Soğutma Çalışma Aralığı: -15°C ile +50°C arası
Isıtma Çalışma Aralığı: -15°C ile +24°C arası

SES KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
 SES ÇIKIŞ GÜCÜ: 300 MW
 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ: MİCRO SD 
 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ: USB 
 PİL ÇEŞİDİ: ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 
 EKRAN ÖZELLİKLERİ: LCD 
 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ: MİKROFON JAKI 
 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ: USB 2.0 
 DAHİLİ HAFIZA: 4 GB

IV KOL ENJEKSİYON UYGULAMA MAKETİ 

1. Kol maketi yetişkin boyda olmalı,damar içi uygulama eğitimlerinde kullanılmak üzere 
tasarlanmış olmalıdır.

2. Maket sağlam ve deforme olmayan yapıda olmalıdır.
3. Damar içi kateter eğitimine başlangıç ile birlikte cutdown eğitimine olanak veren 8 

kanal kapsamlı vasküler sistemi olmalıdır.
4. Görünebilir ve/veya palpe edilebilir damarlar ile yer seçimi kolay olmalıdır.
5. Maketin damarları ve derisi değiştirilebilmelidir.Deri ve damar seti dayanıklı 

malzemeden yapılmış olmalı ve kolay deforme olmamalıdır.
6. 2 sıvı torbası,kullanma kulavuzu ve taşıma-saklama çantası verilmelidir.

BÜRO TİPİ BUZDOLABI 
 Ürün Tipi: Tezgah Seviyesi
 Kapı Yönü Çevirebilme: Var
 Kabin Rengi :Beyaz



 Ürün Rengi:Beyaz
 Enerji Sınıfı: A+ 
 Antibakteriyel Conta: Var
 Soğutucu Gaz: R600a
 İklim Sınıfı: T
 Kontrol Sistemi: Mekanik
 Dondurma Kapasitesi (kg/24saat): 2,0
 Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat): 8,0
 Ses Seviyesi (dBA): 40
 Toplam Brüt Hacim (lt): 140
 Soğutucu Bölme Net Hacmi (lt): 101
 Dondurucu Bölme Net Hacmi (lt): 13
 Dondurucu Çekmece Sayısı: 0
 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h): 0,485

1-SARF MALZEMELER
1 Tek kullanımlık göz kapatıcı 1000
2 Pediatrik göz kapama bandı 500
3 Çene ve alın desteği kâğıdı 5000
4 Optik yüzey temizleme mendili 3000
5 Optik yüzey temizleme solüsyonu 50
6 Tıbbi yüzey dezenfektanı 50
7 Pudrasız nitril eldiven 50
8 Cerrahi maske 1000
9 Baskı ve kodlama sarf seti 1
1
0

Form ve arşivleme sarf seti 1

1
1

3 Yollut Musluk (Stopcock) ve Extension 50

1
2

C boy (orta boy) piller (yaygın adıyla C tipi ) 30

1
3

C boy (orta boy / şarjlı pil ) 25

1
4

Serum Seti 300

1
5

Kan Verme Seti 300

1
6

Steril muayene eldivenleri. 100

1
7

non-steril muayene eldivenleri. 100

1
8

ıv intraket mavi 100

1
9

Endotrekeal tüp 6,5 cm 50

2
0

Yetişkin Balon Valf Maske 25

2
1

Entübasyon Tüpü 7 Kaflı Spiralli 25

2
2

laringeal Mask (no 3) Reusable 25



2
3

Aspiratör Sondası vakum kontrollü (no: 6- açık yeşil) 25

2
4

Aspirasyon Sondası vakum kontrollü (no: 16-turuncu) 25

2
5

CVP Kateteri 25

2
6

Kan gazı enjektörü 100

2
7

Cerrahi Eldiven 7 Numaralı Steril 100

2
8

Cerrahi Eldiven 8 Numaralı Steril 100

2
9

IV KANÜL SABİTLEYİCİ 8.5 X7 500

3
0

kırmızı tıbbi atık çöp torbası ( büyük boy) 10

3
1

Kritik entübasyon modeli 1

3
2

ıv intraket yeşil 100

3
3

ıv intraket pembe 100

3
4

Enjektör 10 luk 50

3
5

Enjektör 20 lik 50

3
6

Lanset 100

3
7

Şeker Ölçüm Çubuğu Strip 200

3
8

Pudrasız Muayene Eldiveni 100

3
9

Entübasyon stilesi (bougie) 100

4
0

Entübasyon tüpü sabitleme bandı 100

4
1

Bronşiyal blokör 10

4
2

Coldpack 20

4
3

El bileği ateli 15

4
4

Ayak baş parmak ateli 15

4
5

Lumbosakral Çelik Balenli Bel Fıtık Korsesi 10

4
6

Koltuk değneği 10

4
7

Kanedyen 10

4
8

Yuvarlak Vakum Elektrot Süngeri 50

4
9

5*5 Cm Yapışkanlı Elektrot 50



5
0

5*9 Cm Yapışkanlı Elektort 50

5
1

Katı Parafin 20

5
2

Islak Mendil 100

5
3

Lastikli sedye örtüsü 100

5
4

Havlu Peçete 100

5
5

Havlu 100

5
6

Çarşaf 100

5
7

Masaj Yağı 50

5
8

Alkol Dezenfektan 50

5
9

Buzdolabı Poşeti (Orta boy) 100

6
0

Kupa Terapi Seti 50

6
1

Eldiven- (M Beden) 100

6
2

Kinezyolojik bant (Kinesio Tex Gold Fp 5cmx5m 100

6
3

Elastik Sporcu Bandı 100

6
4

Elastik bandaj 100

6
5

El Bilek Bandajı 50

6
6

Ligament destekli ayak bileği bandajı 50

6
7

Sargı bezi 100

6
8

Gazlı bez 100

6
9

Betafix 100

7
0

Makas 25

7
1

Pamuk 25

7
2

Yara bandı 100

7
3

Çeşitli Tipte Şifreli Kilitler 6

7
4

Ahşap/Plastik Kilitli Kutular 4

7
5

Görünmez Mürekkep Kalemleri 2

7
6

Görsel Basımları 1



7
7

Steril Önlük 100

7
8

Steril Önlük (tek kullanımlık) 100

7
9

Steril Eldiven 100

8
0

Cerrahi El Yıkama Fırçası 100

8
1

Bone 100

8
2

Cerrahi Maske 100

8
3

Cerrahi Bohça Seti 100

8
4

Nonsteril eldiven 100

Yukarıda açıkça belirtilen ve 9 maddeden oluşan ihale teknik şartnamesini okudum, uygunluğunu kabul ederek  

…../…../……. Tarihin de imzaladım

      KOCAELİ SAĞLIKVE TEKNOLOJİ                                                        İSTEKLİ

                          ÜNİVERSİTESİ                     Okudum, kabul ediyorum

                      İmza
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