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DESTILE SU CiHAZI TEKNiK SARTNAMESI

Cihazin tanki ve 1sitma elemanti paslanmaz ¢elikten olmalidir.

Cihazin dis yiizii epoksi kapli paslanmaz ¢elik olmalidir

Cihazin kapasitesi 8 litre/saat olmalidir

Cihaz temizlik i¢in kolayca sokiiliip takilabilmeli ve tiim contalari silikon malzemeden
yapilmig olmalidir.

Cihazin 151kl1 agma kapama diigmesi olmalidir

Cihazin hidrolik termostatli sicaklik kontrolii bulunmali ve 6n paneldeki bir diigme
vasitasi ile ayarlanabilmelidir.

Cihazin su basinci diismesine veya asir1 1sinmaya karst emniyet termostatt bulunmalidir
ve bu termostat su basincinin diismesi veya asirt 1sinma durumunda 1sitmayi
durdurmalidir

Su tiiketimi 70 litre/saatten fazla olmamalidir.

Distile suyun iletkenligi 2,5 pus/cm den az olmalidir.

Cihaz ithal mali ve ISO belgeli olmalidir.



