
FRESACO MARKA KAFA MAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. Hasta simülatörü, hasta simülatör kafası, torso, masa bağlantı aparatları, çene ve dişlerden 

oluşmalıdır.  

2. Hasta simülatörü öne ve arkaya -85° ve +85° hareket edebilmeli, 

3. Hasta simülatörü kafası 20° sağa-sola dönebilmelidir, 

4. Kafa öne doğru 25o arkaya doğru 40o hareket etmelidir. 

5. Kafa bölümü geliştirilmiş sistem olup eğitim çalışmaları için tasarlanmış olmalıdır. 

6. Kafa bölümü, boyun ekleminin üzerinde yer almalı, insan anatomisinin ana hatlarını ve morfolojik 

özelliklerini taklit eder özellikte olmalıdır. 

7. Kafa bölümü sulu çalışmaya uygun olmalıdır. 

8. Kafa bölümü, insan anatomisine benzer şekilde, sağ ve solda birer adet olmak üzere toplam iki 

adet çene eklemine sahip olmalıdır. Çene eklemlerinin hareket biçimi insan çiğneme 

fonksiyonunu taklit etmeye uygun olmalıdır. 

9. Simülatörün artikülator kısmı değişik tipte dental modellere uyum sağlayabilmesi için vertical 

ayarlamalar yapılabilir olmalıdır. 

10. Rengi insan tenine uygun yüz maskeleri olmalıdır. 

11. Çene üzerindeki dişler çeneye vidalı veya vidasız şekilde susta yardımı ile yerleştirilebilmelidir. 

12. Sınavlarda kullanılmak üzere dişlerin kilitlenmesini sağlayan kilit mekanizması istenildiğinde 

ayrıca satın alınabilmelidir.  

 


